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Лабораторна робота №1 ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРІВ 
1.1 Мета роботи 





Результат  будь‐якого  виміру  завжди  буде  відрізнятися  від  дійсного 
значення вимірюваної величини. Це розходження являє собою похибку виміру. 
Залежно  від  числового  виразу  розрізняють  похибки:  абсолютні,  відносні  і 
приведені. 
Абсолютна похибка 
дXX −=Δ  (%),  (1.1) 




Δ⋅= 100δ  (%).  (1.2) 
Приведена похибка 
нX
Δ⋅= 100γ  (%),  (1.3) 
де  нX   –  нормуюче  значення,  яке  для  приладів  дорівнює  кінцевому 











де  γ  –  гранично  допустиме  значення  основної  похибки  або  клас  точності 
приладу. 




II ⋅±= γδ  (%);  (1.5) 
U
Uн
UU ⋅±= γδ  (%);  (1.6) 
P
Pн
PP γδ ±=  (%),  (1.7) 
де  Iγ ,  Uγ ,  Pγ   –  клас  точності  відповідного  приладу;  нI ,  нU ,  нP   – 
кінцевий діапазон виміру величини;  I , U , P  – вимірюване значення величини. 




UR = ;  (1.8) 
2I





Відносна  похибка  виміру  опору,  відповідно,  оцінюється  за  однією  з 
формул 
UIR δδδ += ;  (1.11) 
IPR δδδ ⋅+= 2 ;  (1.12) 
UPR δδδ ⋅+= 2 .  (1.13) 
Причин  виникнення  похибок  багато  і  вони  мають  як  об’єктивний,  так  і 
суб'єктивний  характер,  але  у  всіх  випадках  мають  дві  складові:  систематичні 
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похибки,  що  можуть  бути  враховані  і  виключені  з  результатів  вимірів,  і 
випадкові,  які  не  можуть  бути  виключені  з  результатів  вимірів,  але  їх  можна 
зменшити  застосуванням методів  теорії  імовірності  і  математичної  статистики 
при обробці результатів виміру. 




грубі  похибки,  в  результаті  чого  отримаємо  виправлені  спостереження,  з 
якими будемо проводити подальші операції. 










= ......211 .  (1.14) 















σσ = .  (1.16) 





σσ ⋅±=⋅±=Δ −− 1,1, ,  (1.17) 
де  1, −npt  –  коефіцієнт Стьюдента,  який знаходять з відповідних  таблиць 
залежно від довірчої ймовірності  p  і числа ступенів свободи ( 1−n ). 
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6. Записати результат виміру 
XXX Δ±= .   
 
1.3 Порядок виконання роботи 
1. Ознайомитися з цифровим вольтметром і електронним амперметром. 
Записати технічні і метрологічні характеристики приладів. Технічні дані 
































2. Вивчити  порядок  роботи  з  цифровим  вольтметром  і  електронним 
амперметром. 
3. Зібрати електричне коло за схемою (рис. 1.1) і після її перевірки викладачем 
















iвхU   iвихU   iI   iвхR   iвихR   Uвхδ   Uвихδ Iδ   Rвхδ   Rвихδ
  В  В  А  Ом Ом % % %  %  %
1           
2           
:           
:           
20           
5. Побудувати графіки залежностей 
( ) ( ) ( )IVFVFIF RVI ,     ;     ; === δδδ .   
Проаналізувати і пояснити отримані результати. 
6. Використовуючи дані табл. 1.2, за формулами  (1.14)  і  (1.15) знайти середнє 






1R , Ом  ( )RR −1 , Ом  ( )21 RR − , Ом 
вх  вих  вх  вих  вх  вих 
1       
2       
:       
:       
20       
  R
n
=∑     =∑  
7. За  формулами  (1.16)  і  (1.17)  визначити  оцінку  середнього  квадратичного 
відхилення  результату  виміру  опору  R  і  довірчий  інтервал  ΔR  при  заданій 
ймовірності  95,0=p . 
8. Записати результат виміру опору 
RRR Δ±= .   








n – 1  р=0,95 р=0,99 n – 1 р=0,95 р=0,99
3  3,18  5,84  10 2,23 3,17 
4  2,78  4,60  11 2,20 3,11 
5  2,57  4,03  12 2,18 3,05 
6  2,45  3,71  13 2,16 3,01 
7  2,36  3,50  14 2,14 2,98 
8  2,306  3,25  15 2,13 2,95 
9  2,26  3,25  16 2,12 2,92 






















Лабораторна робота № 2 ВИМІРЮВАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ 
СТРУМУ І НАПРУГИ  
2.1 Мета роботи 
Виконання  розрахунку  і  практичне  застосування  шунтів  і  додаткових 
опорів для розширення меж виміру струму  і напруги. Практичне застосування 
вимірювальних  трансформаторів  для  виміру  змінного  струму  і  напруги. 
Перетворення змінного струму (різної форми кривої), у постійний за допомогою 




Шунти,  застосовувані  для  розширення  меж  виміру  вимірювального 
механізму  за  струмом,  представляють  собою  невеликий  опір,  виготовлений  з 
манганіну  і  постачений  струмовими  затисками  для  включення  в  коло  і 

















де  p   –  шунтуючий  множник,  що  показує,  у  скільки  разів  вимірюваний 
струм більше струму приладу або в скільки разів розширюються межі виміру за 
струмом. Шунтуючий множник є незмінним при постійних значеннях  nR  і  шR : 
1−= p
RR nш .  (2.2) 
За  рівнянням  (2.2)  визначають  величину  опору  шунта.  Шунти  бувають 
внутрішніми і зовнішніми і застосовуються переважно для постійного струму, бо 
при  змінному  струмі  розподіл  струму  в  паралельних  вітках  залежить  від 
індуктивності і частоти, що ускладнює їхнє застосування і має похибки. 
Додаткові опори, застосовувані для розширення меж виміру вольтметрів, 
















RIPUR ⋅−⋅⋅=⋅−⋅= ,   
або 
)1( −= PRR nд .  (2.3) 
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Шунти  і  додаткові  опори, що  включаються  з  приладами  для  розширення 
меж виміру, повинні мати клас точності не нижче вказаного в табл. 2.1. 
Таблиця 2.1 
Клас точності приладу  0,05  0,1 0,2 0,5 1,0 1,5  2,5  4,0
Клас точності шунта 
або додаткового опору 
0,02  0,05  0,1  0,2  0,5  0,5  0,5  1,0 
2.2.2 Вимірювальні трансформатори 
Вимірювальні  трансформатори  являють  собою  осердя  з  листового 










Вимірювальні  трансформатори  характеризуються  номінальними 














Вони  вказується  в  паспортах  трансформаторів.  Дійсні  коефіцієнти 












Значення  найбільших  похибок,  що  допускаються,  визначають  класи 
точності  трансформаторів  (0,05;  0,1;  0,2;  0,5;  1,0;  3,0;  10,0).  Крім  того, 
трансформатори характеризуються кутовою похибкою, що визначається як кут 
зсуву  між  вектором  первинної  величини  і  оберненим  на  180°  вектором 
вторинної величини. Кутова похибка позначається на результатах вимірів тільки 
фазочутливими приладами (вольтметри, лічильники і т. ін.). 
Таким  чином,  знаючи  покази  амперметра  2I   і  вольтметра  2U , 
вимірюваний струм  1I  і напругу  1U  можна визначити за формулами 
21 IKI I ⋅= ;  2/1 IKI Iн ⋅= ; 
21 UKU U ⋅= ;  2/1 UKU Uн ⋅= . 
(2.6) 
Звичайно  покази  приладу  збільшуються  не  на  дійсні,  а  на  номінальні 
коефіцієнти трансформації. 
2.2.3 Перетворювачі змінного струму в постійний 
В  якості  перетворювачів  змінного  струму  в  постійний  застосовують 
напівпровідникові випрямлячі, термоперетворювачі, транзистори і т. ін. 
Напівпровідникові  випрямлячі  мають  необмежений  термін  служби,  малі 
габарити,  вагу,  прості  і  надійні  в  роботі.  Нелінійність  характеристик 
напівпровідникових  випрямлячів  і  сильний  вплив  температури,  а  також 
наявність  похибки  від  скривлення  форми  кривої  вимірюваних  величин 
приводять  до  зниження  точності  вимірювальних  приладів.  Випрямним 
приладам належить і часткова похибка. 
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У  залежності  від  з'єднання  вимірювального  механізму  з  випрямлячами 
прилади бувають одно‐ або двопівперіодного випрямлення. У схемах першого 
типу  через  вимірювальний  механізм  проходить  тільки  одна  напівхвиля 
змінного струму, а в схемах другого типу – випрямлений струм проходить через 
вимірювальний механізм в обидві половини періоду (рис. 2.4) 






II = ,  (2.7) 
де  фK   –  коефіцієнт  форми  кривої,  вимірювальний  прилад  може  бути 
відградуйований  у  діючих  значеннях  тільки  для  визначеної  форми  кривої 
струму  або  напруги.  Якщо  використовувати  квадратичну  ділянку  вольт‐
амперної  характеристики  (тобто  початкову  частину),  то  випрямлений  струм 
(напруга)  не  буде  залежати  від  форми  кривих.  Точність  випрямних  приладів 
невисока, звичайно клас точності вольтметрів і амперметрів 1,0‐1,5. 
Сполучення  схем комбінованих випрямних ампер‐вольтметрів  зі  схемами 
магнітоелектричних  омметрів  дозволить  створювати  універсальні  прилади  – 












нI1 , мА  нI2 , мА  пR , Ом  нU1 , В  нU2 , В  пR ,Ом 
1  7,5  100  668 30 7,5   
2  7,5  100  750 30 7,5   
3  7,5  100  706 30 7,5   
4  7,5  100  663 30 7,5   
5  1,5  100  742 30 7,5   
6  3,0  50  1640 15 7,5   
7  3,5  200  533 30 7,5   








1I   2I   p   шR   /1I   IΔ   Iγ   2IC  (з  шR ) 
мА  мА    Ом  мА  мА  %   
1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
Для заповнення таблиці зробити обчислення і визначити: 










R nш ;   












6. Для  п'яти  різних  значень  I  вимірити  напругу  U.  Результати  вимірів  і 
обчислень  занести  до  табл.  2.4.  Для  заповнення  табл.  2.4  виконати 
обчислення і визначити: 






1= ;   )1( −⋅= pRR nд ;   
б) обмірюване значення напруги  2
/
1 UpU ⋅= ; 
в) абсолютну похибку виміру напруги  1
/













1U   2U   p   дR   /1U   UΔ   %γ   2VC  
В  В    Ом  В  В  %   
1                 
2                 
3                 
4                 
5                 




8. Для п'яти різних значень напруги вимірити струм  1I ,  напругу  1U ,  струм  2I , 



























1U   1I   2I   2P   Iнk   /1I   IΔ   Iγ   1P    
В  А  А  Вт    А  А  %  Вт   
1                     
2                     
3                     
4                     
5                     
9. Зібрати  схему  перетворення  змінного  струму  в  постійний  при  одно‐  і 
двопівперіодному випрямленні, подаючи на вхід кола змінну напругу різної 
форми  кривої  (рис.  2.8).  Для  вимірів  використовувати:  осцилограф, 



































1U   2MU серU   2MU серU        
  В  В    В  В    В  В       


















Лабораторна робота № 3 ВИМІР ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ 
КІЛ: R, L, M, C 
3.1 Мета роботи 
Освоєння деяких методів виміру параметрів електричних кіл: R, L, М і С. 
Одержання  практичних  навичок  роботи  з  омметрами,  мегометрами, 
мостами постійного і змінного струму. 
3.2 Загальні відомості 
Опір –  один  з  найважливіших  параметрів  електричних  кіл.  За  величиною 
опори дуже різноманітні  і поділяються на три  групи: малі –  від 1 Ом  і менше; 
середні – від 1 Ом до 0,1 МОм; великі – від 0,1 МОм і вище. При вимірах малих 
опорів  на  результат  вимірів  впливає  опір  з'єднуючих  проводів,  контактів  і 
контактні  термо‐ЕРС.  При  вимірах  великих  опорів  необхідно  враховувати  і 






















x ⋅==   (3.2) 
Цей метод застосовують для виміру середніх і великих опорів. 
Для виміру малих і середніх значень опорів застосовують схему рис. 3.1 а,б 
У положенні 1 ключа "К" вимірюють струм  0I , а в положення 3 – струм  xI . 
Напруга мережі 



















Для  прямого  виміру  електричного  опору  використовують  омметри  і 
мегометри,  в  яких  застосовують  вимірювальні  механізми  магнітоелектричної 
системи. 
Омметри можна  розділити  на  дві  групи: 1)  однорамкові, що мають  одну 
рухому рамку; 2) з логометром, рухома частина яких складається з двох рамок. 
Однорамкові  омметри  характеризуються  тим,  що  покази  їхні  правильні 
тільки при певному значенні напруги джерела струму. 
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Покази  омметрів‐логометрів  не  залежать  від  напруги  джерела  струму. 
Промисловість випускає омметри з межами виміру від 0 до 100  кОм  і 0,2‐200 
МОм. Основна їхня погрішність дорівнює ±1%. 
3.2.3  Метод  амперметра,  вольтметра,  ватметра  для  виміру 
індуктивності, ємності і взаємної індуктивності в колах змінного струму 













































































При  узгодженому  послідовному  з'єднанні  двох  котушок  їхня  загальна 
індуктивність 
MLLLС ⋅++= 221   (3.7) 
де  1L  – індуктивність першої котушки;  2L  – індуктивність другої котушки; 
M  – взаємна індуктивність двох котушок. 

















































При  зустрічному  послідовному  з'єднанні  двох  котушок  їх  загальна 
індуктивність 
MLLLВ ⋅−+= 221   (3.8) 
Віднімаючи з рівняння (3.7) рівняння (3.8), одержимо 
MLL ВС ⋅=− 4 ;  4
ВС LLM −=   (3.9) 




Якщо  вимірити  струм  1I   у  першій  котушці  і  індуковану  в  другій  котушці 
ЕРС, то маємо співвідношення 
26 
ω⋅== 12 MIUE ;  ω⋅= 1I
UM   (3.12) 
де  f⋅⋅= πω 2  – кутова частота. 
Для  виміру  ЕРС  використовують  цифровий  вольтметр,  тому  що  він 
споживає малу потужність при вимірі, тоді  UE =2 . 
3.2.5 Вимір ємності за сталою часу (рис. 3.4) 
При встановлені  ключа  в  положення 1,  конденсатор  xC   заряджається до 
напруги  1U . У положенні ключа 2 відбувається розряд конденсатора через опір 




−⋅= 12   (3.13) 
де t – час розряду конденсатора, обмірюваний секундоміром; τ – постійна 




( ) 021 lnln RUU
tCx ⋅−⋅=   (3.14) 
3.2.6 Вимірювальні прилади врівноважуючого перетворення 
1)  Вимірювальні  мости  постійного  струму.  Мостовий  метод  є  основним, 







Плечі  xR   і  4R ,  суміжні  в  мостовій  схемі,  називаються  плечами 




4231 RRRR ⋅=⋅   (3.15) 





RRRR Ix ⋅==   (3.16) 











44 CRtg x ⋅⋅= ωδ  











Промислові  мости  змінного  струму  звичайно  роблять  універсальними, 
об'єднуючими декілька  зазначених вимірювальних  схем;  вони призначені для 




2. Зібрати схему (рис. 3.1, а), вимірити  xU   і  0U  для двох різних значень напруги. 






1R   2R   3R   4R   5R   6R  











3600  2400  1200  40  25  15 
xR              
7. Зібрати схему (рис. 3.2), вимірити струм, напругу і потужність. За формулами 
(3.5), (3.6), (3.9) обчислити K, C, і М. Результати занести до табл.3.3, 3.4, 3.5. 





I   U   P   Z   R   ϕcos   L  
R
XQ =  
А  В  Вт  Ом Ом Гн   




U   I   P   Z   R   ϕcos   xC  
В А  Вт Ом Ом   мкФ
С1       
С2       




I   U P L M  
А В Вт Гн Гн 
послідовне   
зустрічне   
8. Зібрати схему  (рис. 3.3),  вимірити струм  і напругу. Обчислити за формулою 
(3.12) взаємну індуктивність. Занести результат до табл. 3.6. 
Таблиця 3.6 
1I   2E   f   ω   M  
А  В  Гц  с‐1 Гн 
9. Зібрати  cxемy  (рис.  3.4).  Вимірити  напругу  заряду  і  розряду  ємності,  час 
розряду  ємності  секундоміром  до  напруги.  2U .  Обчислити  за  формулою 
(3.14)  xC . Результати занести до табл. 3.7. 
Таблиця 3.7 
1U   2U   t   R   xC  
B  В  с   Ом мкФ 
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C   2C   3C  
C  (мкФ)       
δtg        
Таблиця 3.9 
Виводи котушок  3600  2400  1200 
L  (Гн)       























Лабораторна робота № 4 ВИМІР ПОТУЖНОСТІ І ЕНЕРГІЇ В 
ТРИФАЗНИХ КОЛАХ 
4.1 Мета роботи 







або  трифазні  електродинамічні  ватметри,  а  для  виміру  енергії  –  індукційні 
лічильники. 























332211 wwwwww NCNCNCP ⋅+⋅+⋅=   (4.3) 
де Cw1  , Cw2  , Cw3 –  сталі  ватметрів; Nw1  , Nw2  , Nw3 –  відлік  за шкалою 
кожного ватметра. 
Якщо ватметри мають однакову сталу, то         
)( 3211 wwww NNNCP ++⋅=   (4.4) 
Витрату активної енергії за час t знайти за формулою 











tPC ⋅= 1   (4.7) 














( )321 wwwUIw KKKKKCP ++⋅⋅⋅=   (4.9) 
( )321 NNNKKCW UIномa ++⋅⋅⋅=   (4.10) 
де  IK   і  UK   –  коефіцієнти  трансформації  трансформатора  струму  і 
напруги відповідно.  
4.2.2 Вимір активної потужності та енергії у трифазних колах 
Наведена  вище  схема  (рис.  4.1)  дає  можливість  вимірювати  активну 






ww NCP ⋅⋅= 3   (4.11) 
NCW номa ⋅⋅= 3   (4.12) 




На рис. 4.2  наведена  схема включення ватметра  і  лічильників для виміру 
активної  потужності  і  енергії  в  трипровідних колах.  У даному випадку активну 
потужність трифазного кола можна представить у вигляді 
2223111321 coscos ϕϕ ⋅⋅+⋅⋅=+= IUIUPPP   (4.13) 






1ϕ   або  2ϕ   може  бути  більше  900.  У  цьому  випадку  покажчик  відповідного 
ватметра відхилиться вліво від нуля; щоб одержати відлік, необхідно вимірити 
напрямок  струму  в  одній  з  його  обмоток  (показ  ватметра  береться  зі  знаком 
мінус). 
Для  визначення  потужності  трифазного  кола  слід  брати  алгебраїчну  суму 
показів  ватметрів,  тому  необхідно  строго  дотримуватися  правильного 
підведення генераторних затисків кола ватметрів. 
Активну  енергію  у  трипровідних  колах  вимірюють  за  аналогією  з  виміром 
активної потужності і визначають як алгебраїчну суму показів лічильників, тобто 
)N(N 2121 +⋅=+= номhha CWWW   (4.14) 
Крім схеми (рис. 4.2) можливі ще два варіанти схеми включення ватметрів і 
лічильників. 
Для  розширення  діапазонів  виміру  струму  і  напруги  обмотки  ватметрів  і 
лічильників  включають  через  трансформатори  струму  і  напруги.  У  цьому 
випадку  для  визначення  активної  потужності  і  енергії  результати,  отримані  за 




однофазні  ватметри  і  лічильники.  При  повній  симетрії  для  виміру  реактивній 
35 






лінії,  а кола напруги підключити до двох ліній, при цьому  генераторні  затиски 
підключити  до  ліній,  які  йдуть  по  черзі  чергування  фаз  відносно  лінії,  в  яку 
включена  струмова  обмотка.  Для  обчислення  реактивної  потужності 















2121 NNCWWW номhhp +⋅⋅=+⋅=   (4.16) 
У  трифазних  трипровідних  або  чотирипровідних  колах  реактивну 





Для  одержання  реактивної  потужності  трифазного  кола  необхідно  суму 
показів трьох ватметрів розділити на  3 , тобто 
3




















⋅⋅=⋅⋅= 33cosϕ   (4.20) 
де P,  фU ,  лU ,  фI ,  лI  – вимірювані значення потужності, напруг і струмів. 




















2. Ознайомитися  з  приладами  і  занести  їх  технічні  і  метрологічні 
характеристики до таблиці звіту. 
3. Зібрати  схему  (рис.  4.1)  для  виміру  активної  потужності  і  енергії  в 
трифазному чотирипровідному колі. 
4. Встановити за показами амперметрів симетричне активне навантаження фаз. 
Для  одного  з  лічильників  вимірити  час,  за  який  диск  зробить  п'ять  обертів. 
Результати спостережень у цьому  і наступних дослідженнях занести до табл. 
4.1. 
5. Підключити  паралельно  резисторам  котушки  індуктивності  і  виконати 
виміри так, як у п.4. 




і  лічильників  так,  як  показано  на  рис.  4.4.  Одержимо  схему  для  виміру 
реактивної  потужності  і  енергії  в  трифазному  несиметричному  колі. 
Виконувати виміри так, як зазначено в п.6. 
8. Не  змінюючи  схеми,  встановити  симетричне  навантаження  фаз  і  виконати 
виміри  так,  як  зазначено  в  п.  7.  Покази  амперметрів  не  повинні 
перевищувати 2 А. 
9. Зібрати  схему  (рис.  4.2)  для  виміру  активної  потужності  і  енергії  в 
трифазному  трипровідному  колі методом двох  приладів  і  виконати  виміри 
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при симетричному і несиметричному навантаженнях фаз. 
10.  За  результатами  вимірів  виконати  відповідні  обчислення  і  занести  їх  до 
табл. 4.1. 








1I   2I   3I   0I   12U   23U 31U 1P   2P   3P   1U   2U   3U   P   Q  
A  A  A  A  B  B  B  Вт  Вт  Вт  B  B  B  Вт  ВАр
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